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  Background:  Transtracheal jet ventilation (TTJV) has been used for ‘Cannot Ventilate/Cannot 
Intubate’ situation, lefe-saving situations, by simply introducing an IV catheter (angiocatheter) through 
the cricothyroid membrane.  To decrease the occurrence of barotrauma caused by a continuous high 
pressure oxygen supply while applying TTJV, it would be ideal to have a TTJV system equipped with 
an inspiration time adjustable function which any currently commercially available TTJV does not have.
  Methods:  Recently, we made a prototype of an inspiration time adjustable TTJV and measured the 
corresponding injection volumes and peak inflation pressures according to the changes of oxygen supply 
pressure and inspiration time using catheters ranging from 14 to 20 G in a simulated human adult 
trachea-lung model.
  Results:  A 16 G angiocatheter provided 465 ± 5 ml of injected volume with a peak inflation pressure 
of 25 cmH2O under a 50 psi oxygen supply at 1 second of inspiration, which would be adequate for 
an adult tidal volume.  When a 14 G catheter was used under the same conditions as above, the injected 
volume was 1128 ± 9 ml. All injected volumes were under 310 ml when 18 and 20 G angiocathers 
were used at various driving pressures (10-50 psi) and inspiration time (0.5, 0.75, and 1 s).
  Conclusions:  An inspiration time adjustable TTJV can easily provide enough tidal volume to maintain 
oxygenation, and could be expected to prevent or reduce barotraumatic complications such as 
pneumothorax.  (Korean J Anesthesiol 2001; 40: 211∼219)
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서      론
  마취유도시 마스크로 환기가 안되는 경우는 매우 
위급한 상황으로서, 이때의 응급 조치사항으로 laryn-
geal mask airway, combitube 또는 경기관 jet 환기기
(transtracheal jet ventilator) 등을 사용할 수 있으며,1) 
만일 이로서도 해결이 안되면 급히 윤상갑상막 절개
(cricothyroidotomy)나 기관 절개술 등을 시행하여 응
급으로 기도 확보를 해야한다.1) 경우에 따라 상기도 
쪽의 종양이나 구조적 이상으로 laryngeal mask 
airway나 combitube 등의 사용이 불가능하면, 최종적
으로 경기관 jet 환기 방법이나 윤상갑상막 절개 또
는 기관 절개를 시행해야 한다.
  경기관 jet 환기 방법은 정주용 카테테르를 윤상갑상
막에 천자, 거치한 후 이곳에 경기관 jet 환기기로 고압
(50 psi)의 100% 산소를 주입하여 일회 호흡량을 충족
시키고, 호기는 증가된 흉곽 내압과 폐의 탄성도(recoil)
에 의해 수동적으로 상기도를 통해 배출되게 하는 방
법으로서 그간 다수의 증례를 통해 그 유효성이 보고
되었다.2-12) 이 기기로 환기를 시켜 환기 및 혈중 산소
화가 잘 유지되는 상태에서 확실한 기도확보를 위한 
다른 방법들을 시행하게 된다. 성인에서 16 G 카테테
르를 통해 50 psi의 고압을 1초 동안 주입시 약 500 ml
의 일회 호흡량이 주입되므로2) 이 시간은 매우 중요한 
의미를 갖게 된다. 그러나 일초라는 짧은 시간을 직감
적으로 판단하기 힘들며 또한 급한 상황에서 경기관 
jet 환기기의 트리거(trigger) 스위치를 계속 누르고 있
게 되면 짧은 시간에 많은 양의 고압 산소가 주입되어 
기흉 등의 합병증을 초래할 수 있으며13,14) 이는 이러한 
응급 상황의 환자에게 특히 치명적이라 할 수 있다.
  최근 짧은 주입 시간을 인위적으로 조절할 수 있
는 미세 시간 조절 기능을 갖춘 경기관 jet 환기기의 
prototype이 본 의과대학 마취과학 교실 및 의학공학 
교실에 의해 고안, 제작되었으며 본 실험을 통하여 
이 기기의 적합성을 확인하고, 아울러 개선점을 알
아보고자 하였다.
대상 및 방법
    경기관 jet 환기기의 작동 원리
  회로는 크게 트리거(trigger) 신호 입력부, 타이머
(timer)부, 솔레노이드(solenoid) 구동전류 제어부로 나
뉜다. 트리거 신호 입력부에서는 스위치에서 트리거
한 신호를 받아 타이머의 입력부로 신호를 전달해 
준다. 타이머는 기준값 이하의 신호가 들어 왔을 때 
동작하므로 스위치를 누르고 있으면, 캐패시터(ca-
pacitor)와 저항기(resistor)의 조합으로 짧은 시간동안 
음(-)의 방향으로 펄스가 발생하여 타이머로 인가
된다. 타이머부는 555 타이머를 사용하며 정해놓은 
저항과 캐패시터에 의해 정해진 시간 동안 신호가 
발생된다. 솔레노이드 구동 전류 제어부는 타이머 
출력을 전력 FET(field effect transistor)를 사용하여 
전류 증폭을 하는 부분으로 FET가 스위치로 동작하
면서 솔레노이드 밸브에 전류를 제어하여 밸브를 개
폐한다. 도면은 Fig. 1과 같다.
  동작 설명: 스위치를 트리거링하면 타이머를 구동
시키는 신호가 발생되고, 타이머에서는 정해진 시간
동안 솔레노이드 구동 신호를 출력한다. 솔레노이드 
구동 전류 제어부에서는 솔레노이드 밸브를 구동시
킬 수 있는 전류를 공급하여 일정 시간동안 밸브를 
개폐할 수 있다.
  회로 설명: 스위치 SW1으로 트리거링을 하면 스
위치를 동작 시키는 시간과 상관없이 짧은 시간(약 
10 msec) 동안 음(-)의 방향의 파형이 발생되고, 이
는 타이머로 동작하는 LM555의 입력 신호로 인가된
다. 타이머에서는 일정 시간동안의 신호가 출력되는 
데, 그 시간은 저항 소자 R1 (혹은 R2)과 용량성 소
자 C3에 의해서 정해진다. 이 신호는 스위치로 사용
한 트랜지스터 IRF730 (MOS FET)에 인가되어 솔레
노이드 밸브를 구동시킨다.
  모의 실험 장치: 성인의 기관 길이(약 11 cm) 및 
직경(12-16 mm)을 기준으로 하여 이에 적합한 파
형 호흡 도관(corrugated tube)을 사용하고, 원위부에 
폐활량계(respirometer) 및 일방 밸브(unidirectional 
valve)를 부착하였다. 폐활량계 부착 부위에 근접하
여 기관에 일정한 길이(5.1 cm)의 직경이 다른 정주
용 카테테르인 angiocath (Becton Dickson Vasculr 
Access, Sandy, Utah, USA)을 천자, 삽입할 수 있는 
장치를 만들고, 압력을 측정하기 위한 관(tubing)을 
test lung의 내부 중간에 위치시키고 관의 끝에 압력
계(P1)를 연결하여 기도압(폐팽창압)을 측정하였다
(Fig. 2).
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  구동압(driving pressure), 카테테르 직경, 산소 주
입 시간의 차이에 따른 일회 주입량 및 최고 기도
압의 측정
  구동압의 변화에 따른 일회 주입량 및 최고 기도
압의 변화: 구동압을 10, 20, 30, 40, 50 psi로 변화시
켜 가면서 일회 주입량 및 흡기압을 측정하였다. 카
테테르는 14, 16, 18, 20 G의 anigiocathether를 사용
하였다. 주입 시간은 0.5, 0.75, 1초로 하였다.
  카테테르 직경의 차이에 따른 일회 주입량 및 최
고 기도압의 변화: 카테테르는 14, 16, 18, 20 G의 
anigiocatheter를 사용하였다. 구동압을 10, 20, 30, 40, 
50 psi로 변화시키고, 주입 시간은 0.5, 0.75, 1초로 
하였다.
  주입 시간의 차이에 따른 일회 주입량 및 최고 기
도압의 변화: 주입 시간을 0.5, 0.75, 1초로 변화시켜 
가면서 이때의 일회 주입량 및 최고 기도압을 측정
하였다. 카테테르는 14, 16, 18, 20 G를 사용하였다. 
구동압을 10, 20, 30, 40, 50 psi로 변화시켜 가면서 
측정하였다.
  기관 직경의 차이에 따른 일회 주입량 및 최고 기
도압의 측정: 성인의 기관 직경 12-16 mm (단면적: 
Fig. 1. Circuit diagram of the transtracheal jet ventilator.
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120-220 mm2)를 기준으로 하여, 8.2, 9.5, 12, 15 
mm의 각 직경에서 30, 40, 50 psi의 압력 하에 14 G
와 16 G 카테테르를 이용하여 각각 0.5, 0.75, 1초 
동안 산소를 주입한 후, 일회 주입량 및 최고 기도
압을 측정하였다.
  각각에 대한 실험은 5회씩 반복 측정하였으며, 결
과는 평균 ± 표준 편차로 기록하였다. 각 기관 길
이의 차이에 따른 변화는 repeated measures of ANOVA
를 적용하였고, 각 군내의 다중 비교로는 Dunnett 
test를 사용하였다. P값이 0.05 미만인 경우를 통계적
으로 의의가 있는 것으로 간주하였다.
결      과
  일회 주입량은 구동압의 증가에 비례하여 증가하
였으며, 카테테르의 내경이 클수록 증가하였고, 산소 
주입 시간이 길수록 증가하는 양상을 나타내었다
(Fig. 3a, b, c, d). 14 G의 카테테르에서 1초의 주입 
시간을 적용시 30, 40, 50 psi에서 740 ± 14, 985 ± 
6, 1128 ± 9 ml, 0.75초 동안 주입시 30, 40 및 50 
Fig. 2. Schematic diagram of trachea-lung model with 
inflatable bag and unidirectional valve. P1 indicates a 
pressure gauge.
Test lung
Angiocatheter
P1
One-way valve
Respirometer
Fig. 3. Inflation volumes obtained in a simulated adult human trachea-lung model. Changes in inflation volume from 
10 to 50 psi driving pressure in 14(a), 16(b), 18(c), and 20 G(d) angiocatheter. Inspiration time was in 0.5, 0.75 and 
1 second, respectively.
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psi에서 531 ± 3, 666 ± 18, 791 ± 10 ml의 일회 
주입량을 나타내었다(Fig. 3a, Fig. 4c). 16 G의 카테
테르에서 1초의 주입 시간을 적용 시 50 psi에서 
465 ± 5 ml를 나타내었다(Fig. 3b, Fig. 4a). 18 G 및 
20 G의 카테테르에서 각 구동압 및 주입 시간 적용
시 최대 305 ± 6 ml의 일회 주입량을 보임으로서 
모두 400 ml 미만의 주입량을 보였다(Fig. 3c, d).
  최고 기도압은 구동압의 증가에 비례하여 증가하
였으며, 카테테르의 내경이 클수록 증가하였고, 산소 
주입 시간이 길수록 증가하는 양상을 나타내었다 
(Fig. 4a, b, c, d). 14 G의 카테테르에서 1초의 주입 
시간을 적용 시 30, 40, 50 psi에서 35, 54 ± 1, 64 
± 1 cmH2O, 16 G 카테테르에서 1초의 주입 시간을 
적용 시 30, 40, 50 psi에서 19, 22 ± 1, 25 cmH2O
를 보임으로서 14 G에서 급격한 최고 기도압의 증
가를 나타내었다(Fig. 4b). 또한 14 G 카테테르에서 
0.75초의 주입시 40 및 50 psi에서 28 ± 1, 38 
cmH2O의 최고 기도압을 나타내었다(Fig. 4d).
  기관 직경의 차이에 따른 최고 기도압의 변화는 
8.2, 9.5, 12 및 15 mm 직경에서 일정 산소 주입 시
간(0.5, 0.75, 1초) 및 구동압(30, 40, 50 psi)에서 측정
한 최고 기도압은 일정 시간의 일정 구동압에서 각 
직경간에 차이를 보이고 있지 않다(Table 1, 2).
고      찰
  경기관 jet 환기법은 기도 확보가 어려운 경우6,7,9,11,12) 
및 이비인후과 영역에서의 성대 수술 및 검사에 이
용되어 왔다. 1967년 Sanders는15) 마취 후 근이완을 
시킨 환자에서 경직성 기관지경(rigid bronchoscope)
Fig. 4. Changes in inflation volume and peak inflation pressure at 1 (a and b, respectively) and 0.75 second (c and 
d, respectively) of inspiration time when driving pressure was increased from 10 to 50 psi. Angiocatheters of 14, 16, 
18, and 20 G were used.
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에 작은 직경의 관을 넣고 이를 통해 50 psi의 산소
를 경기관 jet 환기기를 통해 주입하여 만족할 만한 
환기를 유지할 수 있었다. 이후 후두경 검사 시 수
술 시야를 좋게 하기 위하여 Jako adult laryngoscope
에 경기관 jet 환기기를 부착하여 사용할 수 있는 
ventilating laryngoscope이 개발되었고16) 성대사이에 
카테테르를 거치하거나17,18) 윤상 갑상막을 카테테르
로 천자한 후4,5,6,7,19) 이를 통해 경기관 jet 환기를 시
Table 1. Changes of Peak Inflation Pressures at Various Tracheal Diameter with 0.5, 0.75, and 1 s Inspiration Time 
under the Driving Pressure from 30 to 50 psi at 14 G Angiocatheter
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Tracheal diameter (I.D.) 
 Inflation time   Driving Pr.    ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
8.2 mm 9.5 mm 12 mm 15 mm
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
    0.5 s
 30 psi 15 ± 0 14 ± 0 15 ± 0 16 ± 0
 40 psi 21 ± 0 22 ± 0 20 ± 0 20 ± 1
 50 psi 25 ± 0 26 ± 0 20 ± 0 20 ± 1
    0.75 s
 30 psi 24 ± 0 22 ± 0 21 ± 0 21 ± 1
 40 psi 29 ± 0 32 ± 1 28 ± 0 31 ± 1
 50 psi 39 ± 0 38 ± 0 38 ± 0 40 ± 0
    1 s
 30 psi 38 ± 0 35 ± 1 35 ± 0 38 ± 1
 40 psi 55 ± 0 59 ± 1 54 ± 1 56 ± 1
 50 psi 68 ± 0 65 ± 0 64 ± 0 65 ± 0
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values represent mean ± SD for each 5 experiments. Repeated measures of analysis of variance followed by Dunnett 
test was used to test for differences among groups. The unit of peak inflation pressure is cmH2O.
Table 2. Changes of Peak Inflation Pressure at Various Tracheal Diameter with 0.5, 0.75, and 1 s Inspiration Time 
under the Driving Pressure from 30 to 50 psi at 16 G Angiocatheter
ꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧꠧ
Tracheal diameter (I.D.) 
 Inflation time   Driving Pr.     ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
8.2 mm 9.5 mm 12 mm 15 mm
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
    0.5 s
 30 psi 10 ± 0 10 ± 0 10 ± 0 11 ± 0
 40 psi 12 ± 0 12 ± 0 12 ± 0 12 ± 0
 50 psi 14 ± 0 14 ± 0 14 ± 0 14 ± 0
    0.75 s
 30 psi 12 ± 0 13 ± 0 12 ± 0 15 ± 0
 40 psi 18 ± 0 20 ± 1 19 ± 0 20 ± 0
 50 psi 20 ± 0 21 ± 0 21 ± 0 21 ± 0
    1 s 
 30 psi 20 ± 0 20 ± 1 19 ± 0 21 ± 0
 40 psi 21 ± 0 22 ± 0 22 ± 0 22 ± 0
 50 psi 25 ± 0 25 ± 0 25 ± 0 25 ± 0
ꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏꠏ
Values represent mean ± SD for each 5 experiments. Repeated measures of analysis of variance followed by Dunnett 
test was used to test for differences among groups. The unit of peak inflation pressure is cmH2O.
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행하여 후두검사 및 수술을 할 수 있는 방법들이 이
용되어 왔다. 경우에 따라 경기관 jet 환기법은 전신 
마취를 해야하는 환자에서 환기/삽관 불가능 상태가 
예상되는 경우 미리 윤상갑상막으로 카테테르를 천
자, 거치해 놓은 상태에서 여러 가지 기관내 삽관 
방법(통상적인 구강 삽관, 경비관 삽관, 굴곡성 기관
지경을 이용한 삽관, 역행성 기관내 삽관)을 시도하
여 보고, 시행 도중 혹은 삽관 실패로 호흡 곤란이 
오게되면 거치해 놓은 카테테르를 통해 경기관 jet 
환기법을 시행할 수 있으므로 일종의 안전 장치와 
같은 역할을 할 수 있는 예방적인 방법으로도 이용
되고 있다.20,21)
  현재 세 종류의 경기관 jet 환기법이 이용되고 있
다.22) 공통적인 필요 조건으로서 충분한 산소압을 
공급할 수 있어야 하고, 환기기와 카테테르를 연결
하는 관(circuit)이 탄성이 없어야 하며, 정상 환기(정
상 PaCO2)를 유지시킬 수 있어야 한다. 첫번째는 중
앙 산소 공급 장치를 이용하는 방법으로, 수술실이
나 응급실 및 중환자실 등에서 중앙에서 공급되는 
산소(일반적으로 50-60 psi)에 연결하여 사용할 수 
있는 장치로, 경기관 jet 환기기에 압력 조절기(pres-
sure regulator)를 연결하여 사용하거나, 또는 압력 조
절기 없이 직접 중앙 산소 공급 장치에 연결하여 사
용할 수 있도록 고안된 장치이다. 성인에서는 압력 
조절기 없이 일반적인 중앙 산소 공급압인 50-60 
psi로 사용할 수 있으나, 소아에서는 압력 조절기의 
구동압을 감소시켜야 투여되는 주입량을 감소시킬 
수 있으므로 소아에서의 사용시 압력상해(barotrau-
ma)를 예방하기 위해서는 압력 조절기의 부착이 필
수적이다. 두 번째로는 산소 탱크를 이용하는 방법
인데, 이 방법은 중앙 산소 공급 장치가 없는 곳에
서도 사용할 수 있다는 장점이 있다. 일반적으로 산
소 탱크에는 최대 1,250 psi의 압축 산소가 들어 있
으므로 압력 조절기를 탱크에 반드시 부착하여 사용
해야 한다. 세번째로 마취기의 산소 flush valve를 이
용하는 방법인데, 마취기에 부착되어 있는 응급용 
산소 flush valve를 누르게 되면 기계 내부를 우회
(bypass)하여 직접 중앙 산소 공급 장치에서 공급되
는 산소압(50-60 psi)이 그대로 전달되므로, 마취기
의 fresh flow gas가 나오는 곳에 비탄성의 산소 공
급관(tubing)을 연결하고 이를 윤상갑상막을 통해 천
자, 거치시킨 카테테르에 연결하여 사용할 수 있다. 
마취기의 종류에 따라 산소가 중앙 산소 공급 장치
로부터 우회되어 fresh gas flow가 나오는 곳에서 산
소압이 적게 전달되게 되어 있는 경우도 있으므로 
이의 사용 시에는 사전에 사용하고자 하는 마취기의 
적합성을 점검해 보아야 한다.
  경기관 jet 환기법은 다음의 두 가지 기전에 의해 
충분한 양의 산소가 공급되어 효과적인 폐포환기를 
유지할 수 있다. 첫째, 카테테르를 통해 일정 시간 
내에 다량의 산소가 bulk flow에 의해 폐포로 전달
되고, 둘째 고압의 산소가 기관을 통해 짧은 시간 
내에 주입되므로 카테테르 위의 상기도로 공기가 
Venturi 효과에 의해 기관 내로 함께 흡인되어(이는 
상기도의 폐쇄 정도에 따라 다르다) 충분한 양의 산
소 및 공기가 폐포로 전달될 수 있다.22) 성문(glottis)
의 개폐가 정상이어서 Venturi 효과에 의한 공기의 
동반 유입이 있는 경우는 순수한 경기관 jet 환기기
에 의한 산소 주입량보다 약 40% 정도 더 많아진다
고 한다.2) 그러나 환기/삽관 불가능 상태에서 경기관 
jet 환기법을 사용하는 경우는 주로 심한 상기도 폐
쇄가 존재하므로 이때 카테테르 위쪽의 상기도는 jet 
환기에 의해 음압이 걸리고 이 음압에 의해 성문과 
성문 주변의 구조를 성문 안쪽으로 끌어당기게 되어 
이미 대부분 폐쇄되어 있던 기도를 더욱 완전하게 
폐쇄시켜 대기의 동반 유입이 없게 된다.22) 따라서, 
경기관 jet 환기기로 고압 산소를 주입시 본 실험 결
과의 일회 주입량은 거의 모두 폐포로 전달될 것이
며, 성인이나 소아에서의 일회 호흡량에 해당되는 
양이 공급된다면 이는 혈중 산소화를 충분히 시킬 
수 있을 것이다. 주입된 산소에 의해 증가된 흉곽 
내압과 폐의 탄성에 의해 호기는 수동적으로 이루어
져 상기도를 통해 체외로 배출되게 된다. 이러한 경
기관 jet 환기법을 이용한 폐포 환기와 혈중 산소화
의 유지 및 이산화탄소의 배출은 그간 동물 실험23-25) 
및 인체에서의 증례 보고를2,5,8,9) 통해 그 효과가 입증
되었다.
  Spoerel 등은2) 기관–폐 모델 및 개를 이용한 동
물 실험에서 50 psi의 100% 산소를 16 G 카테테르
를 통해 경기관 jet 환기기로 기관내에 주입하는 경
우 1초에 500 ml의 유량, 즉 성인의 일회 호흡량
(tidal volume)이 주입되는 것으로 보고하였다. 본 실
험에서도 16 G 카테테르의 경우 50 psi로 1초 동안 
주입시 465 ± 5 ml로 이와 유사한 결과를 나타내었
218   대한마취과학회지：제 40권 제 2호 2001
다. 14 G 카테테르를 사용한 경우에도 30, 40, 50 
psi 각각의 구동압에서 1초간 주입시 740 ± 14-
1128 ± 9 ml의 주입량을 보이고, 또한 40 및 50 psi
에서 0.75초간 주입 시 각각 666 ± 18, 791 ± 10 
ml의 일회 주입량을 보임으로서 이 또한 성인에서 
사용하기에 적합한 카테테르의 내경 및 구동압으로 
생각된다. 14 G의 카테테르에서 50 psi로 1초간 주
입시 1128 ± 9 ml의 일회 주입량을 보이는 바, 이
는 정상 성인의 흡기 용량(inspiratory capacity)을 약 
3,600 ml(잔류량 = 3,100 ml, 일회 호흡량 = 500 ml)
로 생각할 때, 이 정도의 일회 주입량은 기흉을 발
생시키지 않을 것으로 생각된다.
  경기관 jet 환기시의 일회 주입량과 최고 기도압은 
통상적으로 기관내 튜브를 이용한 양압 환기시의 일
회 호흡량 및 최고 기도압과 유사한 것으로 보고되
었다.2) 본 실험의 Fig. 4b 및 4d에서, 14 G의 카테테
르의 사용시 30, 40 및 50 psi에서 다른 종류의 카테
테르에 비해 최고 기도압의 급격한 상승을 보였으나 
이는 기관, 폐 모델에서 사용된 test lung의 용량이 
적었기 때문인 것으로 생각되며 이는 향후 동물 실
험을 통하여 확인해 보아야 할 것이다. 경기관 jet 
환기법시 최고 기도압은 기관의 평면적, 구동압
(driving pressure), 정주용 카테테르의 직경, 길이, 상
기도 폐쇄의 정도, 폐와 흉곽의 탄성 및 jet 환기기
의 주입 시간 등에 영향을 받게된다. 본 실험에서 
흡기 시간을 일정하게 고정해 놓은 상태에서 최고 
기도압은 구동압의 증가에 비례하여 일정하게 증가
하였으며(Fig. 4b, d), 일회 주입량 역시 구동압에 비
례하여 일정하게 증가함을 알 수 있었다(Fig. 4a, c). 
성인의 기관 직경 범위에서 적용한 각각의 구동압에
서 최고 기도압은 사용 가능한 14 G와 16 G에서 차
이를 보이지 않음으로서 성인에서 체격의 대소와 크
게 관계없이 항시 일정 주입량을 공급할 수 있을 것
으로 생각된다.
  본 실험의 결과 18 G나 20 G 카테테르의 경우 소
아에 적합할 정도의 적은 일회 주입량을 얻을 수 있
었는데, 이를 바탕으로 소아에서의 적용을 고려해 
볼 수 있겠으나, 이 결과는 성인의 기관 길이와 직
경을 기초로 하여 얻어진 것이므로 향후 소아의 연
령별 기관 길이 및 직경에 적합한 기관, 폐 모델을 
적용하여, 소아에 적합한 결과를 얻을 수 있을 것으
로 생각된다.
  본 실험에서 사용된 jet 환기기에서 산소 주입 시
간을 1초로 고정하고 압력 조절기로 압력을 변화시
키면서 일정 일회 호흡량을 주입할 수 있도록 하는 
방법과 또는 압력 조절기를 50 psi에 고정시켜 놓고 
주입 시간을 변경하는 두 방법을 생각해 볼 수 있는
데, 후자의 경우 중앙 산소 공급 장치에서 공급되는 
산소압이 50-60 psi에 해당하므로 압력 조절기를 
장치에서 제외시킨다면 장치가 더욱 간단하고 가벼
워질 수 있는 장점이 있으나 안전도를 고려할 때 압
력 조절기를 부착, 사용하는 것이 더 바람직할 것으
로 생각된다. 현재 시판되고 있는 몇 종류의 경기관 
jet 환기기는 전자에 해당하며(주입 시간 조절기는 
없음) 이를 감안하여 볼 때 전자에 해당하는 jet 환
기기가 사용에 더 익숙할 것으로 생각된다.
  돼지를 이용한 실험에서 2시간 동안 경기관 jet 환
기시 기관 후벽에 육안적으로 확인할 수 있는 점막 
자극흔과 현미경적으로 기관내 점막의 손상을 관찰
할 수 있었다고 하였으나2) 이와는 달리, Klain과 
Smith는23) 50시간 동안 14 G를 사용하여 고빈도 jet 
환기를 시행하였던 개에서 점막내 손상을 발견할 수 
없었다고 하였다. 그러나 고압의 경기관 jet 환기로 
인한 기관내 점막 손상은 염두에 두어야 할 것이며 
특히 습도가 낮은 jet 환기기의 장시간 사용 시 이를 
생각해 보아야 할 것이다. 본 실험에서는 PVC 재질
의 기관 모델을 이용하였으므로 기관에 대한 합병증
을 검증해 볼 수 없었으나, 이는 향후 동물 실험을 
통하여 확인해 볼 수 있을 것이다.
  결론적으로, 경기관 jet 환기기의 적용시 성인의 
일회 호흡량을 고려할 때 16 G 카테테르를 이용하
여 50 psi에서 1초간 주입하는 것이 가장 적합한 것
으로 생각되며, 필요한 경우 14 G 카테테르를 사용
하는 것도 가능하다고 생각된다.
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